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2차 샘플링을 이용한 초음파 도플러 시스템에서 샘플링 주파수와 

펄스 대역폭이 평균 주파수 측정에 미치는 영향

The Effect of Sampling Frequency and Pulse Bandwidth 

on Estimating Mean Frequencies in an Ultrasonic 

Doppler System using the Second-Order Sampling

안영 복¥ 박송 배*

(Young Bok Ahn, Song Bai Park)

요 약

2차 샘플링이 도플러 신호의 평균 주파수 측정에 미치는 영향에 대해서 분석을 하였다. 아나로그/디지탈 변호］:기 

(analogue to-digital converter) 의 샘플링 주파수를 낮추기 위해 수신 신호를 物 대신에 牺/5나 의 낮은 주 

과수로 샘플링에서 도플러 신호를 얻을 수 있다. (fo 는 송신 신호의 중심 주파수이다.) 일반적인 도플러 시스텐에서처 

런 수신 신호가 협 대역이면 낮은 샘플링 주파수로 인해 발생되는 평건- 주파수의 측정에 대한 오차는 무시할 정도로 작 

다는 것을 컴퓨터 시뮬레이션과 실험을 통해 증명하였다.

ABSTRACT

We analyze the effect of second-order smaplmg on estimating the mean frequency of the Doppler signal. In 

order to reduce the sampling frequency of anlogue4o-digital converter, it is possble to obtain the Doppler 

signal by sampling the radio frequency echo signal with the low frequency of 4/°/5’ or 4/o /9 instead of 如, 

where f<, is the center frequency of the transmitted signal. The computer simulation and experiments show 

that if the narrowband signal is transmitted as is usual m the Doppler system, the error of the mean 

frequency estimates due to the low sampling frequency is negligible.

I. 서 론

초음파를 이용한 의료용 진단장치는 인체내부를 

실 시간으로 관찰할 수 있으며 무해하므로 매우 

'「한국고卜흐｝■기술욱｝ 전기및 선자공학과 

유용한 진단장치로 계속적인 성능 향상이 진행되고 

있다. 특히 초음파 펄스 도플러 시스템은 혈액내의 

적혈구로부터 반사되는 초음파의 주파수 편이를 

측정하여 혈류의 속도와 방향을 구하는 장치로써 

심 기능 측정이나 순환기 계통의 질병을 진단하는데 

매우 유용하게 사용되고 있다 펄스 도플러 시스템에
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는 인체내 임의의 한 점에서민 속도를 구할 수 있는

임 게 이트. (single-gate), 빔 이 진행 하느」선을 따라 

-E 짇메乎 드.시에 속노를 7-1 t 있 上「卜중게 E 

트, 그리고 2차원 단면 내의 혈류의 분포를 칼라로 

나타내는 2차원 도플러 시스템 등이 있다.

초기의 도플러 시스템의 큰 제한중 하나는 변환자 

에 대한 혈류의 속도 벡터의 방향을 측정할 수 없다 

는 것이었다 이러한 제한은 1966년 McCleod에 의해 

해결되었다. 그는 수신신호로 부터 상측파대 (upper 

sideband)와 하측파대 (lower sideband)■> 분리해 

낼 수 있도록 직각위상 검과(quadrature detection) 

를 이용하였다⑴. 지금까지 대부분의 펄스 도플러 

시스템에서 사용하고 있는 이 방식은 직각 위상 

변조에 의해 분리된 두 개의 동상 (m-phase) 성분 

신호와 직각위상 (quadrature-phase) 성분신호를 

샘플링하여 도플러 신호를 얻기 때문에 매우 큰 

다이나믹 레인지를 갖는 아나로그 곱셈기오卜 저역 

통과 필터가 두 개씩 필요하며 두 신호 채널의 이늑 

과 위 상의 평 형 문제 가 하드우』어 구현 시 심 각하게 

나타난다.

라디오 주파수(radio fieqt圮ncy)대의 수신신호를 

M로 샘플링하여 도플러 신호를 얻는 2차 샘플링 

방식을⑶ 이용한 도플러 시스템이 1986년 Halberg 

등에 의 해 처 음 제 안되었다⑵ 그러 나 이 시 스템 은 

단지 직각위상 검파기를 2차 샘플링하는 샘플 앤 

홀더(sample and holder)로 대치하였기 때문에 두 

신호 채널의 이득 및 위상의 평형문제는 그대로 

남아 있으며 기본적으로 다중 게이트로는 부적합하 

다.

2차 샘플링을 아나로그/디지털 변환기 (analo- 

gue-to- digital converter)^. 직 정 수행 함。一루-써 전체 

하드웨어 를 간드！히 하고 도플러 신호의 동상 성분과 

직각위상 성분을 한개의 신호채널에서 같이 얻어 

단일 프로그램으로 디지털 신호를 처리함으로써 

채널간 평형 문제를 완전히 해결할 수 있는 시스템 

이 제안되었다“ 8 ? 이 시스템은 모두 디지털 회로 

로 구성되 며 다중게 이트나 2차원 도플러 시스템 에도 

사용될 수 있다.

본 논문에서는 2차 샘플링을 이용하여 도플러 

신호를 얻어서 평균 주파수를 구할 때 발생되는
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오차를 수학적으로 분석하였다 단일 신-호채널을 

유지하면서 아나로그 / 디지털 변환기의 샘플링 주파 

-令드, 나추기 위햬 수시 시호를 4A 대신에 41 5나 

4/”/9로 샘플링 하는 방법 을 제 안하고 이 에 따른 평 世 

주파수의 측정 오차를 시뮬레이션과 실험을 통해 

분석하여 사용 가능성을 증명한다

n. 단일 신호채널 펄스 도플러 시스템

직각위상 검파방식을 사용한 도플러 시스템의 

구성도는 그림 1과 같다, 현재 대부분의 시스템에 서 

사용하고 있는 이 방식은 송신 신호와 같은 주파수 

를 가진 cos 3就와 sin 山를 각각 수신신호에 곱해 시 

90。의 위상 차를 가진 기저대으녁 (baseband) 신호를 

얻은 후 속도를 측정하려는 위치에 해당하는 시간에 

서 신호를 샘 플링하여 도플러 신호를 얻는 방식 이 다 

이 방시은 평균 주파수 측정에 오차를 발생시키 지 

않으나 하드웨어가 복잡하고 두 개의 아나로그 곱셈 

기와 저역 통과 필터에서 나오는 신호의 위상 차가 

정확하게 90。로 유지되어야 하며 이득이 동일해야 

한-다. 또한 아나로그 곱셈기는 약 70 데시벨의 다이 

나믹 레인지를 가져야 하며 두 신호채널의 이득고卜 

위상의 평형 문제가 하드웨어의 구현 시 심각하게 

나타난다는 단점이 있다.

그림 1. 직 각위상 검파방식을 이용한 펄스 도플러 시스턷

2차 샘플링을 이용한 펄스 도플러 시스템이 19 

86년 Halberg등에 의해 처음 제안되었으며 구성도는 

그림 2와 같다⑵. 이 시스템은 기존의 시스템에서 

직각위상 복조기와 샘플 앤 홀더를 직각위상 2차 

샘플러로 치환한 형태로써 하드웨어가 간단해진다는
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그림 3. (a)단일 신호채널 펄스 도플러 시스템의 구성 
드

(b)펄스 반복 주파수(PRF)와 샘플링 클럭.

그림 2. (a)2차 샘플링을 이용한 기존의 펄스 도플러 
시스템의 주성도.

(b)펀수 반복 주파수 (PRF)와 샘플링 클릭, 

장섬이 있다. 그러나 이러한 구성은 다음과 같은 

분제점을 가지고 있다. 먼저 수신 신호를 두 개의 

다른 샘플 앤 홀더로 2차 샘플링하기 때문에 빠른 

속도와 높은 정밀성 그리고 높은 동작 범위를 갖는 

샘플 앤 홀더가 필요하다 그리고 동상 성분과 직각 

위상 성분을 두 개의 신호채널로 부터 얻기 때문에 

소자간의 차이로 인한 오차가 발생할 수 있다. 또한 

이 시스템은 단일게 이트로만 사용될 수 있으며 다중 

게이트로 사용하려면 수 개의 동일한 시스템을 병렬 

운용하여야 한다.

한 개의 고속 아나로그 / 디지털 변환기를 이용하 

여 로 수신신호를 샘 플링 하여 동상 성 분과 직 각 

위상 성분을 얻은 시스텐이 二l림 3과 같이 제안되었 

다“ 8 9,. 임의의 한 데이터를 동상 성분이라 하면 

그- 다음에 샘 플링된 데이티 는 직 각위 상 성분이叫고 

간주한다. 이 시스텐은 흔卜 개의 신호채널로 부터 

도플러 신호의 동상 성분과 직각위상 성분을 얻기 

때문에 채널 사이의 평형문제가 발생하지 않으며 

디지털 신호처리기를 이용하여 모든 신호를 디지털 

로 처리할 수 있다. 속도를 측정하고자 하는 연속된 

샘플링 체적들에 대응하는 샘플링 값늘을 순차적으 

로 처 리할 수 있으므로 이 시스템은 다중게이 旦나 

2차원 도플러 시스텐에도 이용될 수 있다⑷

그러나 이 시스템은 한 개의 아나로그/디지털 

변환기를 이용하여 수신신호를 顼，로 샘플링하기 

때문에 송신신호의 중심 주파수 4/〃 가 높은 경 우에 

매우 빠른 아나로그/ 디지텉 변환기가 요구된다 

혈관 벽이나 변환자의 움직임등으로 부터 발생되는 

클러티 (시utter)의 다이나믹 레인지가 약 40 데시벨 

이고 도플러 신호의 다이나믹 레인지가 약 30 데시 

벨 정도이므로 아나로그/ 디지털 변환기는 12 비트 

(bit)의 해상도를 가져야 한다. 그러므로 "，가 3.5 

MHz인 경우에 샘플링 주파수가 14 MHz이고 해상 

도가 12 비트인 아나로그/ 디지털 변환기가 요구되 

는데 이는 매우 비싸고 구하기도 어렵다. 두 개의 

아나로그 / 디지털 변환기를 병렬로 사용하면 샘플링 

주파수를 낮출 수 있으나 회로가 복잡해 지고 두 

신호채널 사이의 평형문제가 계속 남게된다. 단일 

신호채널을 유지하면사 아나로그/ 디지털 변환기의 

샘플링 주파수를 낮추기 위해 대신에 專°/5나 

4A/9로 수신신호를 2차 샘플링하여 이에 따른 오차 

를 컴퓨터 시뮬레이션과 실험을 통해 분석하여 사용 

가능성을 증명한다

ID. 2차 샘플링에 의한 도플러 신호의 검출

펄스 도플러 시스템에서 사용되는 송신 신호는 

주기 丁로 반복되는 펄스파로써 다음과 같이 표시할 

수 있다.
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A - I
/")=幻 gUf tT) sin{cu0(z-m7')} ⑴

'기'「서 g(r)■：■■■■ 수■"« 석 牛 牛技■八⑵ * 니•시 5?. "十 

벼화자의 중심 주파수이며 N은 펄스가 송신된 횟수 

이다.

초-음파 변환자는 고정되어 있을 때 일정한 속드

U 로 움직이는 한 개의 산란 입자로 부터 반사된 

수신 신为 는 다음고卜 f 이 얻어진다.

，‘⑴二乏：— sin{(^o{t — mT—kT)\ (2)

여기서 如는 四/广이고(，는 인체내 초음파의 속도

( 약 1540 初/s也)이 다.

도플러 신호의 동상 성분 x(”)은 수신 신호를 

丁의 주로 샘营링 하여 다음과 같이 구한다.

*(,?)=，(/) - III (yr )

=g(死妇勺 sm(6jo«^r) (3)

이기서 m( -)는 주기 7’의 샘플링 함수이다.

그리고 직각 위상 성분、,3)은 동상 성분을 샏플 

링 한 다음 시 간 지 연 Q후에 샘플링 해 서 다음과 같이 

얻는다.

f - (V
y3)=가‘(f) . 叫一-亍…- )

=g(展7、+"+如) sin®。(展7、+어/a)} (4)

(4)식에서 4=(4 I +1)/挈 ( I =0, 1, 2,…)이 라고 

사정하면 a〉泌次이므로 직각위상 싱분은 다음과 같이 

쓸 수 있다.

丁(〃)=；(侦‘广+氏)cos(Q}QnkT) (5)

"가 매우 작은 값이므로 (5)식의 g( - )는 1차 테일 

러 급수 전개에 의해 다음과 같이 근사식으로 표시 

될 수 있다,

可 人다i역.苦 이 艰 ■世 주가个 측싱에 니 치二 엉향 51

=gJM7 )+◎& (用c丁) (6)

3“ 匸 E 입 하면 작 刃-이 상 선 부 ？- 玖 읍

과 같은 근사식으로 얻어진다.

v( h }^.{^(nkT)-\-a^{nkl)\ COS(&切内丁) (7)

지금까지 도플러 신호로 부터 혈류의 평균 주파수 

를 구하기 위한 여러가지 방법이 제안되었으며 대표 

적으로 고속 퓨리에 변환 (fa아 Fourier transform), 

영점 교차(zero- corssing), n■리고 자기상관 (aut- 

ocorrclation) 방식⑸ 등이 있다. 이러한 측정 방식들 

의 성능을 비교한 여러 논문에서 자기상관 측정 

방식이 잡음이나 신호의 대역号에 따른 오차가 가장 

작은 것으로 증명 되 었다⑹ 따라서 본 논문에서梧 

2차 샘플닝을 이용해서 얻은 도플러 신호로 부터 

평균 주파수를 얻기 위해 자기상관 방식을 이용한 

다.

복소 도플러 신호는 다음과 같이 정의한다.

£(&)=#(方+/V (知) (8)

(8)식으로 부터 복소 도플러 신호 z3)의 1차 

지연 자기상관은 다음과 같다.

1 .V-2
R(「r스— e z(肩 m+i)

A一I "=■■■■

]
=j/K 經{名(笠)(w-F1)+y(n)_>'(«+!)}

+水尤(也+ 1 )_V(处)一*(程奴(遂+1)}

(9)

(4)식과 (7)을 (9)식에 대입하여 정리하면 /?(/') 

의 실수 부분과 허수 부분이 각각 다음과 같이 구해 

진다.

1 5 - ?
Rg=R_] Z {-v(h)丄3+1)+"打)_v(〃+i)}

1 \宀
=W才 S g(展7、)欢(〃 + 1)虹八 cos(c%/仃)+ 压

g(展(展7')+«g (t) h =展7
(10)



52

Im•= _ 52 ；x(^ + l)v(n)— .r()v(允 +1)}
A — 1 _

2小

沆國汙響學會誌9巻3號(199())

(15)

1 :V-Z
= __ g(话丁)欢3+1)枱丁} sin(3験7)+归2

A—I ，，=。

(11)

(10)식과 (11) 식의 q는 旦는 2차 샘플링을 이용해 

서 도플러 신호를 얻을 때 발생되는 오차이며 샘플 

링 간격 a와 壬락선 g(t)의 대역폭의 함수로써 다음 

가 같이 나타내 어진 다.

a n-2
&=飞厂了 X [g(展T) g'{3+l)Q}+g{(，z+l/T} 

iV — 1 "=n

E사江) +a g(nkT) g{(서-1)如「}]

cos ((%展T) cos {<%3 + l)左7}] (12)

£、2="G으一「X [g{너+ 1)”7) g(nkT) sin (gj0(w+

\)kT} cos ^onkT')~g(nkT) g'{("+l)4T}

sin(3。展7、)cos {e>(，z + l)»T}] (13)

도플러 신호의 평균 주파수는 1차 자기상관 값의 

위상으로 부터 얻어진다.

(15)식은 도플러 신호를 직각위상 검파방식으로 

얻을 때 구해지며 2차 샘플링 방식에서는 a=0가 

될 수 없으므로 측정된 평균 주파수에 근본적인 

오차가 존재한다.

IV. 시뮬레이션에 의한 오차의 분석

2차 샘플링을 이용하여 얻어진 도플러 신호로 

부터 측정한 평균 주파수에는 샘플링 주파수 (1/ 

a) 가 낮을수록 그리고 수신 신호의 대역폭이 넓을수 

록 커지는 오차가 존재한다는 것을 앞에서 보였다 

도플러 시스템에서 사용되는 초음파는 협대역 신호 

이므로 대역폭에 의한 오차는 매우 작으리라고 예상 

된다. 그러나 아나로그/디지털 변환기의 샘플링 

주파수를 낮추기 위해 수신 신호를 华/5나 4/../9 

로 2차 샘플링할 경우에는 낮은 샘플링 주파수로 

인해 발생된 오차에 대한 정확한 분석이 필요하다.

시뮬레이션에서 펄스의 포락선 gQ)는 가우스 함수 

exp(—产/小)로 가정하고 변환자의 중심 주파수는 

3.5 MHz로 정한다. n•리고 평균 주파수의 오차는 

다음과 같이 정의한다.

* 去 tM%

1 1 .V-2
房〒 tan^1 厂 乏：g(nkT) g{3+l)"} sin

1 N — 1 «='<

(3。")+0

1 N-2
詩% Z： g(展7、)g{(n+l)kT} cos 
jy - ] n=o

(3謨「)+玖 (14)

a=0이면 (14)식에서 Ei=E2=0가 되고 평균 주파 

수는 다음과 같다.

f 1 ； sin(G샤T) 1 心
A=^T {coMS。讦) }=五亍 오。成

쓰 xioo(%) (16)

그림 4는 g«)의 一3 더시벨 대역폭이 각각 460 

, 240, 160 KHz일 때 여러가지 샘플링 주파수에 

따른 평균 주파수의 오차를 구한 것이다. 실선은 

샘플링 주파수가 物 인 경우, 점선은 4/。/5인 경우, 

그리고 일점 쇄선은 4/。/9인 경우에 측정된 오차를 

나타낸다. 샘플링 주파수가 낮을수록 그리고 대역폭 

이 넓을수록 오차가 크다는 것이 그림 4에서 보여진 

다. 샘플링 주파수가 4/。인 경우는 대역폭이 넓어도 

오차가 거의 없다. 挚/5 (禁/9)로 샘플링한 경우 

에 대역폭이 460 KHz 이면 오차는 10%(40%)가 

넘게 되나 대역폭이 160 KHz 이면 오차는 1%( 

3%) 이내로 줄게된다. 따라서 수신 신호의 대역폭이 

충분히 좁으면 샘플링 주파수를 甘。/9로 해도 큰
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그림 4. 송 신신호의 대 역 옥이 460 KHz (a), 240 KHz 
(b) 160 KHz (c)인 경우의 평균 주파수의 측정 
오차. 실선은 샘플링 주파수가 4龙 점선은 4 
用5，그리고 일점 쇄선은 4"/9인 경우이다.

오차가 발생하지 않는다. I고러므로 도플러 시스템에 

서 사용하는 수신 신호는 협대역이기 때문에 V。
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대 신에 If 仔나 4/. / 9로. 새 플링 증卜여 3% 정도의 

오차를 감수하고 도昔러 신호들 얻으면 아나로二L/ 

；H f； /-I r tii /Y 「I rt jl o> v! Q.

크게 완화시킬 수있다.

샘플링 간직 口에 따른 위 치에 대한 해상도는 다음 

과 같이 구해진다.

w=c . a=c . 4尹,Z=o, 1, 2,••- tlz)

4/<)

/，가 3.5 MHz이고 /이 2인 경우 위치에 대한 해상 

도는 약 1mm이며 이 정도는 펄스 도플러 시스템에서 

큰 문제가 되지 않는다.

V. 실 험

2차 샘플링의 간격이 평균 주파수의 측정 결과에 

미치는 영향을 알아보기 위해 중심 주파수가 3.37 

5 MHz인 원반형 (disk type) 변환자를 사용하여 

건강한 남자의 대동맥으로 부터 도플러 신호를 얻었 

匸卜. 그림 3의 시스템을 사용하여 실험을 하였다. 

一3 데시벨 대역폭이 160 KHz인 대역 통과 필터 

(band pass filter)를 사용하이 수신 신호의 대 역 普-을 

좁게 하였으며 12 비트 아나로jz/디지털 변환기 

(CAS-1220-20, Analog Device)를 사용하여 수신 

신호를 13.5 MHz(4/。)로 샘플링하였다. 데이터는 

5KHz의 펄스 반복 주파수(pulse repeatition frequ­

ency) 로 60번의 펄스에 대해서 빔 축을 따라 1, 

024개씩 얻어졌다. 얻어진 데이터를 SUN-4/370 

위크스테이션으로 넘겨서 여러가지 샘플링 주파수에 

따라 자기상관 측정방식을 이용해 평균 주파수를 

계산하였다.

그림 5(a)는 60개의 데이버로 부터 于해진 평寸 

주파수를 나타낸다. 실선, 점선, 그리고 일점 쇄선과 

샘플링 주파수 사이의 관계는 그림 4에서와 같다. 

세 가지 샘플링 주파수에 대해서 평균 주파수를 

측정한 결과들은 거의 차이가 없다. 그러므로 13. 

5 MHz 대신에 2.7 MHz (糸/5)나 1.5 MHz(4 /«/ 

9)로 샘플링할 수 있는 아나로그/ 디지털 변환기를 

사용해서 도플러 신호를 얻어도 측정된 평균 주파수
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그림 5. 실험에 의해 인체로 부터 얻은 60(a), 3 
0(b), 8(c)개의 데이터를 이용해 즉정한 
평규 주파수. 실선은 샘플링 주파수가 4 

점선은 等，/5, 그리고 일점 쇄선은 4 

/，，/9인 경早이다.

에는 거의 오차가 없다. 그림 4(a)와 (b)는 각각 

테이터의 갯수를 30개와 8개로 줄여서 평 규 주파수

韓國音羿學會,」，9巻3號(199()； 

를 계 산한 것 이다. 테 이터의 갯수가 줄어도 샘플딩 

주파수에 의한 평규 주파수의 측정 오차는 매우 

작으므로 2차원 도플러 시스텐과 같이 데이터의 

갯수가 적은 경우(약 8〜16개 )에도 샘플링 주파수를 

낮추어 도플러 신호를 얻을 수 있다.

VI.결 론

2차 샘 플링 을 이 용해시 얻어 진 도플러 신호로 

부터 평世 주파수를 측정할 때 샘플링 주파수오卜 

수신 신호의 대역폭에 의해 발생되는 오차를 분석하 

였다. 이 오차는 샘플링 주파수가 낮을수록 그리고 

수신 신호의 대역폭이 넓을수록 커진다. 사용되는 

아나로그/ 디지털 변환기의 샘플링 주파수에 대한 

조건을 완화하기 위해서 수신신호를 4/대신에 4 

/〃/5나 4/■〃/9로 샘플링하였으며 시뮬레이션과 실험 

을 통해 일반적인 도플러 시스템에서 사용하는 협대 

역 신호에서 낫은 샘플링 주파수로 인해 발생된 

평균 주파수의 측정오차가 무시할만 하다는 것을 

보였다.
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