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서론

치과에서 사용되는 많은 레진은 중합 과정 동안 어느 정도

부피적인수축을한다.1-3 이중합수축은Van der Waals force에의

한 free monomer 간의약한결합이공유결합에의한강한결합

으로바뀌면서생긴 monomer 간의거리차이에의해서발생한

다.4 이때생기는중합수축은레진시멘트의경우에는수복물

이 치아에 정확하게 합착되는 것을 방해하고, 또한 레진 시멘

트내부의응력원인이된다.5 레진시멘트의중합수축으로인

해서 치아와 수복물 사이에 미세한 틈이 있을 경우 그 사이에

타액과음식물등이들어갈수있고, 세균이기생할수있고, 이
로인해서치아우식등치아에여러문제점이일어날수있다.6-9

또한 치태가 쌓이는 원인이 되어 치아 주위 조직에 자극을 줄

수 있다. 결과적으로 치아와 치주건강에 손상 등 해로운 향

을줄수있다.5 그러므로이러한임상적인문제점을줄이기위

해서는적절한중합수축률을보이는레진시멘트를선택해야

하며, 이런 선택을 하기 위해서는 사용하는 여러 치과용 레진

시멘트의중합수축양에 해아는것이중요하다.
레진의 중합 수축률을 측정하기 위한 다양한 방법들로

Mercury 또는 water dilatometer,10-14 pycnometer9, 상 분석 (Image
analysis)15, 부피수축률측정 (Volume shrinkage measurement)4, 선수

축률측정 (Axial shrinkage measurement)8, 순수선수축률측정 (true
linear shrinkage measurement)16 등이이용되고있다. 이러한방법들

중에서선수축률측정 (axial shrinkage measurement)에 Bonded-disk
method5,17 가사용된다. 이방법에의해측정된선수축률의값은

부피수축률의값과거의같다.16,18 이것은얇은disk의아래부분

의수축률εx, εy로이루어진면수축률값이거의 0에가까워서

상수로주어지기때문이다. 그러므로εz의선수축률이부피수

축률과같게되어volume shrinkage measurement와동일한결과를

얻을수있어서널리사용되고있다.  
본 연구의 목적은 상업적으로 이용되고 있는 몇 가지 레진

시멘트의시간에따른중합수축률을Bonded-disk method를이용

하여측정, 서로비교하는것이다. 
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연구 목적:치과용레진시멘트의중합수축은수복물이치아에정확하게합착되는것을방해하고, 내부응력의원인이되어치아에여러문제점을일으킬수있다. 이러한

임상적인문제점을줄이기위해서사용하는치과용레진시멘트의중합수축률에 해아는것이중요하다. 본연구에서는상업적으로이용되고있는몇가지레진시멘트

의시간에따른중합수축률을측정, 서로비교하고자하 다.
연구 재료 및 방법:3종류의자가중합형레진시멘트(Fujicem, Superbond, M bond)와3종류의이원중합형레진시멘트(Maxcem, Panavia F, Variolink II) 별로각각5개의시편을

이용하 다. 각재료의중합수축률은Bonded disk method를이용하여측정하 다. 안쪽직경16 mm, 두께1 mm 의동으로제작된링을유리판 (74 mm ×25 mm ×3 mm) 위의

중앙에위치시켜부착하고, 그유리판중앙에실험재료를구형태로만들어올리고, 다른유리판으로눌러서원판형태 (직경8 mm, 두께1 mm)의시편을제작하 다. 시편

의중합수축률은재료가중합이시작된후120분동안, 23℃에서측정하 다. 시간에따른수축량에 한kinetics curve를얻고, 각실험재료의수축률의평균값 (%)과표준편

차를구한뒤, one-way ANOVA 및Scheffe post hoc test를유의수준0.05 에서처리하여그결과값을비교하 다.
결과:1. 실험에사용된Fujicem, Maxcem, M bond, Panavia F, Superbond, Variolink II 은중합이시작된120 분후의중합수축률이각각3.72 %, 4.19 %, 4.13 %, 2.44 %, 7.57 %, 2.90
%의값을보 다. 
2. Panavia F가중합수축률이가장작았고, Superbond가중합수축률이가장컸다 (P < .05). 
3. Maxcem 과M Bond 간에는유의한차이가없었다 (P > .05).
4. 6종류의레진시멘트에서90% 이상의 부분의수축은중합이개시된30분내에거의일어났다.
결론:자가중합형레진시멘트의혼합후나타나는중합수축이이원중합형레진시멘트보다천천히일어나지만, 혼합120분뒤의중합수축은이원중합형레진시멘트보

다유의할정도로높았다. 치과용레진시멘트의중합수축은혼합한후30 분내에 부분일어난다. ( 한치과보철학회지2010;48:55-60)

주요어:중합수축률, 레진시멘트, Bonded disk method
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연구 재료 및 방법

이연구에사용된치과용레진시멘트는Table I 에나와있다.
실험에는3종류의자가중합형레진시멘트 (Fujicem, Superbond,
M bond)와3종류의이원중합형레진시멘트 (Maxcem, Panavia F,
Variolink II)가 사용되었다. 모든 재료는 제공된 mixing pad와
spatula를이용해서제조사의지시사항에따라서혼합되고중합

되었다. Maxcem과M bond는 self-mixing tip이포함되어있어따로

혼합할 필요가 없었고, 나머지 4종류의 레진시멘트는 지시사

항에따라혼합하 다. 각재료마다5개의시편을만들었다. 각
시편의크기는직경8 mm, 두께1 mm 이다. 시편은23℃에서120
분 동안 중합되었다. 모든 재료의 중합수축률 곡선은 Watts와
Cash가 고안한 Bonded disk method로 측정했다.5,17 이 장치는

Linear Variable Displacement Transformer (LVDT, GT2000, RDT
Electronics Ltd, Wolverhampton, UK)를고정할수있는알루미늄스

탠드와수평테이블로구성되었으며, 40 mm 직경의brass anvil이
수평테이블의아래에위치한다. 시편은황동링 (안쪽직경 16
mm, 두께1 mm)이중앙에부착된특수제작된유리판 (74 mm ×
25 mm × 3 mm) 위에위치시킨다. 유리판중앙에레진시멘트

재료를구형태로만들어올리고, 그위에25 mm ×25 mm ×0.1
mm 크기의현미경용커버 라스를덮고, 다른유리판으로눌

러서원판형태 (직경 8 mm, 두께 1 mm)의시편을제작하 다

(Fig. 1). 커버 라스는시편이중합수축되는동안변위된다. 커
버 라스의 중앙에 Linear Variable Displacement Transformer

(LVDT, GT2000, RDT Electronics Ltd, Wolverhampton, UK)를위치

시키고, 레진시멘트의중합수축으로인한변위를민감도0.1 μm
의LVDT로측정했다. 시편을혼합하고난후120분동안의중합

수축률의변화를 LVDT에의해서전압단위로측정했다. 측정

된데이터는 signal conditioning unit (Type E307-3, RDP, Electronics,
Wolverhampton, Uk)와Picolog software (Version 5.03.2, Pico Technology
Ltd, St Neots, Cambridgshire, UK)로전송되었으며, 커버 라스의

변위 (선수축량: ΔL0 - L, L0는시편의처음두께, L은시편의최

종 두께)는 Fig. P software (The Scientific Fig. Processor, Version
2.98, Fig.P Software Corporation, Durham, NC, USA)에의해서변위

/전압 (3.4×10-6 mm/mV)의 비로 얻어진다. 커버 라스의 변위

(L0)는 L로나누어지고 100이곱해져서시간에 한수축률(%)
을구하 다. 

통계분석은통계소프트웨어 (SPSS 12.0, SPSS Inc., IL, USA)를
이용해서one-way analysis of variance (ANOVA) 및Scheffe` post hoc
test로하 다. 검정은유의수준0.05로하 다.

결과

연구에사용된레진시멘트의중합수축률곡선은Fig. 2 - 7과
같다. 중합수축률평균값 (%)과표준편차는Table II에나타내었

다.
시간에따른중합수축률곡선을보면레진시멘트를혼합한

때부터 120분까지중합수축률이계속증가하는것을알수있
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Table I. Dental resin cement investigated in this study
Material Lot no. Characteristics Manufacturer
Fujicem LOT0612081 self-cure GC Corporation, Tokyo, Japan
M bond X764847 self-cure Tokuyama Dental Corporation, Yokyo, Japan

Superbond RE1 self-cure SUN MEDICAL CO. Shiga, Japan
Maxcem 2919498 dual-cure Kerr, Danbury, CT, USA
Panavia F 51181 dual-cure Kuraray Medical Inc., Okayama, Japan

Variolink II K03291, K04431 dual-cure Ivoclar vivadent, Schaan, Liechtenstein

Fig. 1. Bonded-disk apparatus.

Table II. Mean values (%) and standard deviations of polymerization shrinkage
strain of the dental resin cements investigated in this study
Material 1 min 5 min 10 min 30 min 60 min 120 min
Fujicem 0.06 2.46 3.06 3.42 3.58 3.72

(0.04) (0.11) (0.04) (0.03) (0.02) (0.01)
M bond 0.03 3.75 3.90 4.02 4.08 4.13

(0.04) (0.10) (0.11) (0.07) (0.07) (0.08)
Superbond 0.09 0.32 2.09 6.87 7.29 7.57

(0.04) (0.04) (0.24) (0.26) (0.28) (0.28)
Maxcem 2.50 3.21 3.47 3.85 4.04 4.19

(0.20) (0.12) (0.11) (0.11) (0.12) (0.13)
Panavia F 1.59 1.94 2.04 2.21 2.33 2.44

(0.10) (0.07) (0.08) (0.10) (0.11) (0.13)
Variolink II 2.39 2.65 2.69 2.79 2.85 2.90

(0.02) (0.01) (0.01) (0.02) (0.02) (0.02)
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다. 1분경과후에Fujicem, M bond, Superbond의중합수축률은0.03
- 0.09 %의범위를보이고, Maxcem, Panavia F, Variolink II의중합수

축률은 1.59 - 2.50 %의 범위를 보 다. 5분 경과 후, Superbond
(0.32%)가가장낮은값을M bond (3.75%)로가장높은값을보

다. 10분경과후, Panavia F (2.04%), Superbond (2.09%)의경우낮은

값을, M bond (3.90 %)가 가장 높은 값을 보 다. 30분 경과 후,
Panavia F (2.21%)가가장낮은값을Superbond (6.87 %)가가장높

은값을보 다. 60분경과후, Panavia F (2.33%)가가장낮은값을

Superbond (7.29%)가 가장 높은 값을 보 다. 120분 경과 후,
Panavia F (2.44%)가 가장 낮은 값을 Superbond (7.57%)가 가장

높은값을보 다. 

중합 수축률 곡선을 살펴보면 자가 중합형 레진 시멘트인

Fujicem, M bond, Superbond의경우1분정도경과후에는중합수

축이 아직 많이 일어나지 않아서 곡선의 경사가 거의 없는 구

간으로 시작하고, 수분 정도 경과 후에도 중합 수축이 서서히

진행되어곡선의경사가이원중합형레진시멘트보다상 적

으로완만했다. 특히Superbond의경우중합수축이빠르게일어

나지않고30분정도까지다른레진시멘트보다완만한곡선을

보 다. 반면에이원중합형레진시멘트인 Maxcem, Panavia F,
Variolink II 의경우, 측정즉시곡선의기울기가급하게증가하고

30분 정도 경과 후에는 기울기의 증가가 거의 없이 평탄한 곡

선을보 다.  
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Fig. 6. Polymerization shrinakge-strain kinetic curve of Superbond. Fig. 7. Polymerization shrinakge-strain kinetic curve of Variolink II.

Fig. 4. Polymerization shrinakge-strain kinetic curve of M bond. Fig. 5. Polymerization shrinakge-strain kinetic curve of Panavia F.

Fig. 2. Polymerization shrinakge-strain kinetic curve of Fujicem. Fig. 3. Polymerization shrinakge-strain kinetic curve of Maxcem.
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One-way ANOVA 에서실험한6개레진시멘트의중합수축률

의차이가있었지만 (P < .05), multiple comparison Sheffe test 에서는

120분경과후, Maxcem과M bond 간의중합수축률차이는유의

한 수준은 아니었다 (P > .05). 1분 경과 후,  Fujicem, M bond,
Superbond 3 종류의자가중합형레진시멘트의간의중합수축

률차이는유의한수준은아니었고, Maxcem과Variolink II 간의중

합수축률차이도유의한수준이아니었다 (P> .05). 5분경과후,
Fujicem과Variolink II 간의중합수축률차이는유의한수준이아

니었다 (P > .05). 10분경과후, Panavia와Superbond 간의중합수

축률차이는유의한수준이아니었다 (P> .05). 30분과60분경과

후, Maxcem과 M bond 간의중합수축률차이는유의한수준이

아니었다 (P > .05).

고찰

본논문은중합수축률을측정하기위해서Watts와Cash가고

안한Bonded-disk method5,12를사용했다. 다른이들의실험에서는

Bonded-disk method 이외에도수은dilatometry나water dilatometry
를이용한많은방법이사용되었다.10-14 그러나dilatometry는실험

을 진행하는 동안의 주위 온도에 민감하다는 단점이 있다.
Dilatometer 안의medium의부피는medium의온도가높아지면증

가될 수 있다. 이것은 실험 재료의 부피 수축률을 감소시키는

결과를가져온다.19 그리고, 낮은점성을갖는레진이나광중합

콤포짓레진의경우dilatometry로측정하는데어려움이있다.20,21

Bonded disk method는해로운수은이나물을사용하지않고, 복잡

한장비없이정확한측정을할수있다. 작동은매우간단하고,
주위 온도에 향을 받지 않는다. 모든 종류의 레진실험에 사

용될 수 있고, 지속적이고 재현 가능한 결과를 얻을 수 있다

dilatometry가 부피 수축률을 측정하는데 비해서, Bonded disk
method는길이수축률을측정한다. 시료의중합이진행되면서,
cover-slip의중앙부위가아래로내려가고이러한수축을측정하

게된다. Bonded-disk method에의한선수축률의값은부피수축

률의값과거의같다.8,16-18,22 이것은얇은disk의아래부분의수축

률 , 의면수축률값이거의 0에가까워서상수로주어지기때

문이다. 그러므로의선수축률이부피수축률과같게된다. 
이Bonded-disk method는비록빠른경화시간을갖는재료의경

우측정전에중합수축이일어나서이로인한오차가있을수

있다는단점이있지만비교적정확하게중합수축률을측정할

수있다고알려져있다.8,17,22최근에는 LVDT를사용하는 contact-
type의경우에측정값이시료의 aspect ratio와 flow에의존한다는

단점이 있어서 Non-contact type의 displacement sensor (Laser dis-
placement sensor)를 이용하는 순수 선 수축률 측정 (true linear
shrinkage measurement) 장치도이용되고있다.16

본연구에서1분경과후에Fujicem, M bond, Superbond의중합

수축률은 0.03 - 0.09%의 범위를 보이고, Maxcem, Panavia F,
Variolink II의중합수축률은1.59 - 2.50%의범위를보 다. 이러한

결과는자가중합형레진시멘트의경우경화하는데느린시작

을보이기때문인것으로보인다. Superbond를제외한나머지 5
종의레진시멘트의경우경화의시작이 부분 5분이내에이

루어졌으나 Superbond의경우 5분경과후에도낮은중합수축

률을 보이는 것으로 보아 다른 레진 시멘트보다 느리게 경화

를시작하는특성을갖는것을알수있었다.
레진 시멘트에서 부분의 수축은 30분 내에 일어났다. 120

분 경과 후 수축률에 한 30분 경과 후 수축률의 비를 보면

Fujicem (91.9%), Maxcem (91.9%), M bond (97.3%), Panavia F
(90.6%), Superbond (90.8%), Variolink II (96.2%)로90.6 - 97.3%의범

위를보 다. 
중합 수축률 곡선을 살펴보면 자가 중합형 레진 시멘트인

Fujicem, M bond, Superbond의경우1분정도경과후에는중합수

축이 아직 많이 일어나지 않아서 곡선의 경사가 거의 없는 구

간으로 시작하고, 수분 경과 후에도 중합 수축이 서서히 진행

되어곡선의경사가이원중합형레진시멘트보다상 적으로

완만했다. 특히Superbond의경우중합수축이빠르게일어나지

않고30분정도까지다른레진시멘트보다완만한곡선을보

다. 다른레진시멘트들의경우5회의측정곡선이거의일치해

보이는데비해서Superbond는각곡선의차이가두드러져보

다. 120분경과후중합수축률도 7.57%로 6종류의레진시멘트

중가장큰값을나타냈다. M bond의경우초기에곡선의기울

기가급하고이후평탄해지는특성을보 다. 나머지자가중

합형시멘트보다비교적빠르게 부분의중합수축이일어나

고안정화되는특성을보 다. Fujicem의경우, 초기 10분정도

급하게수축이일어나고, 이후 120분까지도서서히수축이일

어났다. 120분경과후중합수축률은3.72%로자가중합형레진

시멘트 중에서는 가장 낮은 값을 보 다. 반면에 이원 중합형

레진시멘트인Maxcem, Panavia F, Variolink II의경우, 측정즉시곡

선의기울기가급하게증가하고30분정도경과후에는기울기

의증가가거의없이평탄한곡선을보 다. 자가중합형레진

의 경우 경화하는데 느린 시작을 보여서 초기에 곡선의 기울

기가없는구간이나타나고, 이원중합형레진의경우화학중

합과 함께 처음 수초 간 광중합이 일어나기 때문인 것으로 보

인다.
레진시멘트의중합수축률이증가하게되면수복물과치아

의 정확한 합착이 이루어지지 않게 되고 변연의 부적합을 가

져올수있다. 잘맞지않는수복물이치주조직에미치는효과

에 한 여러 연구가 있다.24-26 국소적인 치은 염증이나 증가된

치주낭깊이, 골흡수등의결과를가져올수있다. 수복물의변

연부적합과치은지수 (gingival index) 사이에는강한인과관계가

있고, 치은연하로위치한수복물변연과치주조직염증사이

에도강한인과관계가있다고보고되고있다.24-26

레진시멘트의중합수축률은사용된시멘트의종류는물론

주위의 온도나 광중합 되는 빛의 종류에 의해서도 달라질 수

있다.2,8,17,24 따라서향후본연구에서사용된치과용레진시멘트

6종류이외에다른종류의치과용레진시멘트에 해서도연

구가 필요하고, 임상적으로 사용되는 레진 시멘트의 중합은
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입안에서이루어지기때문에 23℃이외에다른온도에서의중

합수축률에 한연구가추후이루어져야할것이다.  

결론

본논문을통해서다음의결론을얻었다.
1. 실험에사용된Fujicem, Maxcem, M bond, Panavia F, Superbond,

Variolink II은중합이시작된 120 분후의중합수축률이각

각3.72%, 4.19%, 4.13%, 2.44%, 7.57%, 2.90%의값을보 다. 
2. Panavia F가중합수축률이가장작았고, Superbond가중합수

축률이가장컸다 (P < .05).
3. Maxcem 과M Bond 간에는유의한차이가없었다 (P > .05).
4. 6종류의레진시멘트에서 90% 이상의수축은중합이개시

된30분내에일어났다.
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In vitro study of Polymerization shrinkage-strain kinetics of dental resin cements

Tae-Hoon Kim1, Jae-Ho Yang2, DDS, MSD, PhD, Jai-Bong Lee2, DDS, MSD, PhD, 

Jung-Suk Han2, DDS, MS, PhD, Sung-Hun Kim2*, DDS, PhD

1School of Dentistry, Seoul National University, 2Department of Prosthodontics, Seoul National University Dental Hospital, Seoul, Korea

Purpose: The shrinkage of dental resin cement may cause several clinical problems such as distortion that may jeopardize the accurate fit to the prepared tooth and internal stress

within the restorations. It is important to know the polymerization shrinkage-strain of dental resin cement to reduce clinical complications. The purpose of this study was to inves-

tigate the polymerization shrinkage-strain kinetics of six commercially available dental resin cements. Material and methods: Three self-cure resin cements (Fujicem, Super-

bond, M-bond) and three dual-cure resin cements (Maxcem, Panavia-F, Variolink II) were investigated. Time dependent polymerization shrinkage-strain kinetics of the mate-

rials were measured by the Bonded-disk method as a function of time at 23℃, with values particularly noted at 1, 5, 10, 30, 60, 120 min after mixing. Five recordings were tak-

en for each materials. The data were analyzed with one-way ANOVA and Scheffe post hoc test at the significance level of 0.05. Results: Polymerization shrinkage-strain val-

ues were 3.72%, 4.19%, 4.13%, 2.44%, 7.57%, 2.90% for Fujicem, Maxcem, M bond, Panavia F, Superbond, Variolink II, respectively at 120 minutes after the start of mix-

ing. Panavia F exhibited maximum polymerization shrinkage-strain values, but Superbond showed minimum polymerization shrinkage-strain values among the investigated

materials (P < .05). There was no significant differences of shrinkage-strain value between Maxcem and M bond at 120 minutes after the start of mixing (P > .05). Most shrink-

age of the resin cement materials investigated occurred in the first 30 minutes after the start of mixing. Conclusion: The onset of polymerization shrinkage of self-cure resin

cements was slower than that of dual-cure resin cements after mixing, but the net shrinkage strain values of self-cure resin cements was higher than that of dual-cure resin cements

at 120 minutes after mixing. Most shrinkage of the dental resin cements occurred in the first 30 minutes after mixing. (J Korean Acad Prosthodont 2010;48:55-60)
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