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서 론

수술 중에 일어날 수 있는 합병증으로 기구 파절이 있다.

의과의 여러 역에서 수술 중 일어난기구 파절 및 제거에

해 보고하고 있다. 현재 바늘, 카테터 등의 파절 및 제거

가 보고되고 있다.1,2) 파절된 금속 기구를 제거하기 위해 여

러 가지 방법이 이용될 수 있는데 그 중에서 많이 사용하는

방법 중 하나가 방사선 투시장치를 이용하는 것이다. 의과

에서는 방사선 투시장치의 사용이 보편화되어, 개흉술을 시

행하지 않고 방사선 투시장치를 이용해 폐에 박혀 있는 바

늘을 제거한 경우도 있다.1) Zaman 등2)은 부러진 중심 정

맥 투석 카테터를 제거를 위해 방사선 투시장치를 이용하

다. 요실금수술을 위해 위치시켰던 뼈 고정기구 조각이 부

러져 장골에 박혀 술후 감염을 일으켜 방사선 투시장치를

이용해 제거한 보고도 있다.3)

구강악안면 역에서도 주사 바늘, 발치 기구, 큐렛, 버

등과 같은 기구들이 수술 중에 부러질 수 있다.4) 기구가 파

절되면 조각들이 예상하지 못한 곳으로 이동하거나 발치,

임플란트 식립 등 수술 과정을 방해할 수 있다. 뿐만 아니라

이러한 파절된 기구 조각들은 주변 조직에 손상을 가할 수

있고 합병증을 일으킬 수 있기 때문에 제거해야만 한다.

현재 구강악안면 역에서는 바륨의 구강주입을 통한 연

하 장애를 확인하기 위해 방사선 투시장치를 이용하고 있

다.5) 그리고 타액선에 생긴 타석을 체외 쇄설술로 제거할

때 방사선 투시장치를 사용한 보고도 있다.6) Badjate와

Cariappa7)는 골절된 관골궁의 신속 정확한 정복을 위해 방

사선 투시장치를 이용하 다. Juniper8)는 삼차신경통을 치

료하기 위해 하치조신경 차단술을 시행하는 데에 방사선 투
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Intraoperative breakage of instruments can be occurred unexpectedly. To prevent damage of neighboring

important anatomic structures and consequent complications, broken instruments should be removed as

soon as possible. There have been several methods to remove broken instruments. One of them is the C-

arm fluoroscopy which is commonly used for locating metal foreign bodies. However, its application for

removal of broken instruments in the oral and maxillofacial area is not common.

In our experiences with the removal of two broken instruments in mandibular area, the newly developed

dental mini C-arm was used to find broken instrument in soft tissue, because it gives real-time in situ

information for the intraoperative location. We report two cases with broken instruments, a broken dental

needle in the pterygomandibular space and a broken straight bur in the mandibular angle area. They were

identified and could be removed safely using a dental mini C-arm. 
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시장치를 이용하 다. 하지만 아직 구강악안면 역에서 방

사선 투시장치의 사용이 보편화되지 않아 부러진 금속 기구

를 제거할 때 방사선 투시장치를 사용한 보고는 드물다. 하

치조신경 전달 마취 도중 익돌하악간극에 마취 주사용 바늘

이 부러져 방사선 투시장치를 이용해 제거한 경우가 있

다.9,10) 그러나 여기에 사용된 방사선 투시장치는 의과 역

에서 사용 목적으로 제작된 것으로 치과용 유닛체어에서 크

기나 편의성 측면에서 일상적으로 사용하기에 부적합하다.

본 연구에서는 치과용 소형 C자형 투시장치(DreamRay

60F, DreamRay Co., Busan, Rep. of Korea)(Fig. 1)를

이용해 하치조신경 전달 마취 도중 익돌하악간극에서 파절

된 마취 주사 바늘과 악교정 수술 중 부러진 straight bur

를 제거한 두 증례를 보고하고자 한다.

증례보고

1. 증례 1

38세 여자 환자가 개인 의원에서 좌측 익돌하악간극에서

부러진 치과용 주사 바늘의 제거를 위해 서울 학교 치과병

원 구강악안면외과에 의뢰되었다. 개인 의원에서 하악 좌측

부위의 임플란트 수술을 위해 하치조신경 전달 마취를 하던

도중 27게이지 치과용 마취 주사 바늘이 부러졌다. 부러진

바늘의 위치를 확인하기 위해 파노라마 방사선사진 촬 을

실시하 다(Fig. 2A).

수술은 치과용 유닛체어에서 국소 마취 하에 신경 및 근육

손상을 최소화하기 위해 치과용 소형 C자형 투시장치를 사

용하여 부러진 바늘을 제거하는 것으로 계획되었다. 수술에

앞서 C자형 투시장치를 환자의 하악에 위치시키고, 술자가

위치한 쪽의 하악 상행지 협측 부위에 방사선 발생기를 수

평면에 해 비스듬하게 위치시켰다. 방사선 발생기는 상외

측에서 하내측으로 이동할 수 있고 맞은편 악하 부위에 이

미지 센서가 위치하 다. 치과용 소형 C자형 투시장치를 이

용해 부러진 치과용 마취 주사 바늘의 위치를 실시간으로

확인할 수 있었다(Fig. 2B). 

하악 상행지의 외사선을 따라 수직 절개를 주고, 설신경을

보호하면서 설측 피판을 거상하고 견인기를 넣어 시야를 확

보하 다. 치과용 소형 C자형 투시장치를 켜고 켈리겸자를

방사선 투시 사진을 보면서 부러진 바늘 쪽으로 넣었다. 부

러진 바늘의 상하, 전후 방향은 실시간으로 확인이 가능했

다. 비록 치과용 소형 C자형 투시장치가 하악 상행지에 수

직으로 비춰지지 않아 부러진 바늘의 정확한 위치 확인이

힘들었지만 켈리겸자와 바늘 조각과의 이차원적인 상 적

거리 확인을 통해 부러진 바늘로의 접근이 가능하 다(Fig.

3). 켈리겸자의 부러진 바늘 조각 파지를 확인한 후 바늘 조

각을 제거하 다(Fig. 4). 바늘 조각의 제거는 방사선 투시

사진과 술후 파노라마 방사선사진으로 확인하 다(Fig.

5A, B). 봉합은 생리식염수로 충분히 세척한 후에 4-0

vicryl을 이용하여 시행하 다. 제거된 바늘 조각은 약 2

cm의 27게이지 치과용 마취 주사 바늘이었다(Fig. 6). 상

처 부위는 정상적으로 치유되었고, 설신경이 제거 과정에서

자극을 받아 좌측 혀 끝 부위에 약간의 감각 이상이 생겼으

나, 2주 후에 정상으로 돌아왔다.

Fig. 2. Preoperative orthopanogram
A and fluoroscopic image B. The
broken dental needle was located
in the left pterygomandibular area
(in the black circle, B).

Fig. 1. Overview of the dental mini C-arm.
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2. 증례 2

22세 여자 환자로 하악전돌증을 주소로 본원에 내원하

다. 수술은 전신 마취하에 Le Fort I 골절단술, 양측 하악지

시상분할골절단술, 이부성성술을 시행하 다. 하악 우측에

서 하악지시상분할골절단술을 위해 수직골절단술을 시행을

시행하던 중 straight bur (Linvatec Co., USA)가 부러졌

다. 하악골체에 수직으로 straight bur를 적용해 하악 하연

의 설측 피질골을 절단하는 과정에서 일어났다. 하악 하연

에 박혀 있던 조각은 하악을 시상분할시킨 후에 제거하

다. 수술 중에 부러진 straight bur 조각을 다 제거했다고

판단했으나, 술후 1일 째에 찍은 방사선 사진상에서 우측

하악 우각부에서 금속성의 이물질이 관찰되었다(Fig. 7).

술후 2일 째에 전신 마취 하에 부러진 straight bur 제거를

시도하 다. 

제거를 용이하게 하기 위해 고정되어 있던 오른쪽 금속판

을 제거하고, 하악골 근심 골편을 협측으로 견인하여 30분

이상 찾았으나 실패하 다. 조각의 위치를 확인하기 위해

치과용 소형 C자형 투시장치를 사용하 다. 치과용 소형 C

자형 투시장치로 확인한 결과, 오른쪽 볼을 견인하고 있는

견인기의 움직임에 따라 조각이 움직이는 것을 확인하고 조

각이 하악 우측 협측 부위의 연조직에 파묻혀 있는 것으로

판단되었다. 실시간으로 상하, 전후방으로 부러진 조각과

흡인기의 상 적 위치를 확인하면서 흡인기를 조각 가까이

접근하여 흡인시켜 제거하 다. 부러진 기구를 제거하기 전

에 기구가 위치한 곳의 골막은 손상되지 않은 채 있었던 것

으로 보아, 기구가 다른 경로를 통해 방사선에 보이는 곳에

위치하게 되었다고 판단되었다. 그리고 부러진 기구를 찾았

을 때, 발견된 곳의 골막이 잘 보존되어 있어서 그 부위는

자세히 부러진 기구를 찾아보지 않았던 곳이었다. 제거된

조각은 약 3 mm 정도 크기의 bur 조각이었다(Fig. 8). 술

후 방사선 사진에서도 조각의 제거를 확인할 수 있었다

(Fig. 9).

Fig. 3. Superior-inferior and anterior-
posterior positioning of the broken
needle using the blunt end of the
kelly forcep.

Fig. 4. Clinical photograph A and fluoroscopic image B. After holding the broken den-
tal needle (white arrow head dictating, B) using kelly forcep, it was removed.

Fig. 6. Removed broken dental needle.
Fig. 5. Complete removal of the broken needle was confirmed by fluoroscopic imag-
ing A and an orthopanogram B.
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고 찰

국소 마취 하에 시행하는 하악골이나 하악 치아의 치료에

하치조신경 전달 마취가 가장 많이 사용된다. 하치조신경

전달 마취는 비교적 안전한 치과 술식이지만 주사 바늘 파

절과 신경 손상 같은 합병증도 일어날 수 있다. 유연한 일회

용 스테인리스 스틸 주사 바늘이 개발되기 전에는 국소 마

취 중의 바늘 파절을 흔히 볼 수 있었다. Blum은 1914년부

터 1928년까지 발생한 100건의 바늘 파절 사고를 보고하

다.11) 유연하면서도 강한 스테인리스 스틸 합금이 일회용

주사 바늘에 쓰이면서 바늘 파절은 감소했다.4) 그러나 마취

중 환자의 갑작스러운 움직임, 부적절한 주사 바늘의 사용,

바늘의 재사용, 결함이 있는 바늘의 사용 등으로 여전히 주

사 바늘 파절이 일어나고 있다.12) 그 중에서도 익돌하악간극

에서의 하치조신경 전달 마취 중 바늘 파절이 가장 흔하

다.11)

익돌하악간극에 위치한 바늘을 제거하기 위한 방법들이

보고되어 왔다.9,10,13) 위치 확인을 위해 두 평면의 단층 방사

선사진 촬 을 시행하는데, 가장 흔한 조합은 파노라마 방

사선사진과 전후방 두부 방사선사진이다.13) 입체적으로 재

조합된 컴퓨터 단층 촬 이 단층 방사선사진 촬 보다 바늘

의 위치를 정확하게 알려 주기도 한다.13) 하지만 컴퓨터 단

층 촬 을 실시했을 때와 제거할 때의 바늘의 위치가 달라

질 수 있다.

컴퓨터 단층 촬 이나 통상의 단층 방사선사진 촬 을 시

행하더라도, 파절된 기구가 경조직에 고정되어 있지 않는

한 환자의 자세 변화에 따라 파절된 기구가 움직일 수 있기

때문에 수술 중에 파절된 기구의 정확한 위치를 파악하기가

쉽지 않다. 뿐만 아니라 파절된 기구 조각이 신경이나 혈관

근처에 위치해 있으면 제거 과정에서 중요한 해부학적 구조

물을 손상시킬 수 있다. 이러한 점을 극복하면서 실시간으

로 부러진 기구의 위치를 확인하면서 제거하기 위해 C자형

투시장치같은 방사선 투시장치가 사용된다.1,3,9,10)

구강악안면 역에서 파절된 기구의 제거에 방사선 투시장

치를 이용하는 것은 드물지만, 하치조신경 전달 마취 도중

익돌하악간극에서 부러진 마취 주사용 바늘의 제거에 방사

Fig. 7. Preoperative orthopanogram A and posterior-anterior skull view B. The broken straight bur was located at right
mandibular angle area (white arrow dictating, A).

Fig. 8. Removed broken straight bur. Fig. 9. Complete removal of the broken straight bur was
confirmed by postoperative orthopanogram.
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선 투시장치를 이용한 보고가 있다.9,10) Thompson 등10)은

전신 마취 하에 19게이지 정맥 천자 바늘을 익돌하악간극

에 위치시키고 방사선 투시장치를 이용한 입체정위 기술을

통해 부러진 바늘을 제거하 다. 입체정위 기술은 Ariyan14)

이 처음으로 사지에 위치한 이물질의 제거를 위해 개발한

방법이다. 방사선 투시장치를 보면서 이물질의 위치를 입체

적으로 인지하기 위해 정맥 천자 바늘을 추가로 이물질 근

처에 삽입하여 제거하는 방법이다. 2008년에 Nezafati와

Shahi9)도 익돌하악간극에 위치한 부러진 바늘을 제거하기

위해 이동식 디지털 방사선 투시장치를 이용하 다. 제거는

전신 마취 하에 두 개의 18게이지 척추 천자 바늘을 익돌하

악간극에 추가로 삽입하여 시행하 다. 두 보고에서는 삼차

원적으로 바늘의 위치를 찾기 위해 보조 마늘을 사용하

다. 하지만 익돌하악간극에 추가로 보조 바늘을 삽입하면서

설신경이나 하치조신경이 손상당할 수 있을 뿐만 아니라 보

조 바늘 역시 사용 중에 부러질 위험이 있다. 게다가 입체적

인 위치 확인을 위해 기구나 환자의 머리의 머리를 조정하

는 과정에서 보조 바늘이 예상하지 못한 곳으로 이동할 수

도 있다.

본 연구에서의 두 증례에서는 모두 보조 바늘을 사용하지

않고 이차원적인 방사선 투시 사진만으로 부러진 기구 조각

에 접근할 수 있었다. 즉, 방사선 투시 사진으로 부러진 기

구 조각과 여기에 접근하는 기구와의 상 적인 상하, 전후

위치를 실시간으로 확인하면서 부러진 바늘과 straight bur

를 제거할 수 있었다. 이 때 내외측 위치는 꼭 필요하지 않

았다. 그리고 보조 바늘을 사용하지 않음으로써 기존의 방

법보다 덜 침습적으로 부러진 기구를 제거할 수 있었다. 

치과용 소형 C자형 투시장치의 경우 치과용 유닛체어용

으로 제작되어 증례 1의 익돌하악간극에 위치한 바늘을 제

거하는 데에는 유용하게 사용되었다. 하지만 증례 2의

straight bur의 제거는 전신마취 하에 수술 에서 진행되었

는데 치과용 소형 C자형 투시장치를 환자의 머리 부위에 위

치시키기가 힘들었다. 치과용 유닛체어의 환자의 두부 고정

부위의 폭은 머리 크기와 유사해서 치과용 소형 C자형 투시

장치를 위치시키기가 수월했지만, 수술 의 머리 부위는 폭

이 치과용 소형 C자형 투시장치의 폭보다 컸다. 이를 해결

하기 환자를 머리 쪽으로 이동시켜 환자의 머리가 수술

밖에서 위치한 상태에서 치과용 소형 C자형 투시장치를 적

용할 수 밖에 없었다.

방사선 투시장치로 인해 환자뿐만 아니라 술자와 보조 인

력에게도 방사선이 노출되어 건강에 향을 미칠 수 있다.

최근 치과용 소형 C자형 투시장치로 인한 방사선 노출을 연

구한 논문에 따르면, 술자가 치과용 소형 C자형 투시장치를

10분/1회, 5회/1주일 사용하 을 때 노출되는 연간 방사선

량은 국제방사선방호위원회(International Commission

on Radiological Protection, ICRP)의 연간 허용량의 10

분의 1이라고 보고하 다.15) 따라서 치과용 소형 C자형 투

시장치의 방사선 노출로 인한 인체의 향은 미미하다고 볼

수 있다.

결론으로, 치과용 소형 C자형 투시장치를 이용해 구강악

안면 역의 연조직에 위치한 부러진 기구의 위치를 실시간

으로 확인하면서 제거하는 것이 용이하 다. 치과용 소형 C

자형 투시장치는 치과용 유닛체어에서 구강악안면 역의

이물질을 제거하는 데에 안전하고 조작이 쉬운 장치로 생각

된다. 치과용 소형 C자형 투시장치는 비관혈적인 방법으로

기구와 구강악안면 역의 해부학적 구조물의 실시간 위치

를 확인할 수 있다. 이를 통해 이번 증례 보고에서의 이물질

제거뿐만 아니라 임플란트 식립 시에 하치조신경, 상악동의

위치 확인, 상하악골에 식립하는 임플란트의 각도와 깊이

확인, 교정용 미니 스크류 식립 확인, 근관 치료시 근관장

측정, 매복치 발치, 턱관절 운동 확인 등에도 사용할 수 있

어 앞으로 사용의 확 가 기 된다.
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